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Introducción

El microscopio Veho DX-3 le permite explorar el mundo microscópico. Altamente útil  
para estudiantes, maestros, investigaciones de laboratorio, análisis médicos, servicios  
de reparación o aficionados.

Tómese un momento para leer este manual para asegurarse de aprovechar al máximo  
el microscopio. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Antes de usar el microscopio, lea las precauciones de seguridad a continuación.  
Asegúrese siempre de que la unidad funciona correctamente:

n	� El microscopio DX-3 no es impermeable.

n	� Use y almacene en un ambiente fresco y seco (-5°C - 50°C), evite usar en  
condiciones húmedas

n	� No apunte la lente hacia el sol o hacia una fuente de luz fuerte, esto podría  
dañar el microscopio

n	� Evite tocar la lente, a menos que con el paño de limpieza suministrado

n	� No mire directamente a los LED; pueden dañar tus ojos

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta sobre el microscopio DX-3, contáctenos  
a través de nuestro chat en vivo en nuestro sitio web en: 

veho-world.com

n	 Microscopio Veho DX-3

n	 Soporte ajustable en altura

n	 Adaptador de ca

n	 Captura de control remoto

n	 Cable HDMI

n	 Cable USB

n	 Cable de tv

n	 Tarjeta micro SD

n	 Regla de calibracion

n	 CD de software

n	 Guía de inicio rápido

¿Qué hay en la caja?
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Montaje del microscopio DX-2

1 2 3 4

Para instalar el software PortableCapture HD, use el CD de 
software suministrado o visite el área de descarga de nuestro 
sitio web en: 

veho-world.com/downloads
Una vez descargado en su escritorio, haga doble clic en el 
botón de instalación para ‘PortableCapture HD’ y acepte 
instalar el software en su PC; La instalación comenzará.

Instalación de software de microscopio

Requisitos del sistema operativo

n	� Windows - 7/8/10  
Mac OS - 10.9 - 10.13

n	 P4 1.8 o superior

n	 RAM 1GB

n	 Memoria de video 126M

n	 Puerto USB 2.0

Coloque el poste de 
metal y monte a través 

de ‘Tornillo 7’.

A continuación, inserte 
el poste de metal en 

el soporte y apriete el 
‘Tornillo 7’.

Deslice el microscopio 
a través del anillo de 
montaje y apriete el 

‘Tornillo 5’.

Asegúrese de que el cable 
USB esté asegurado en la 
parte superior del poste 

de metal.
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Guía para el microscopio DX-3 y soporte
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Recomendamos cargar completamente el 
microscopio antes de su primer uso.

Para cargar el microscopio, conecte el cable de 
carga USB suministrado en el puerto DC / USB, 
conectando el extremo USB a un puerto USB de la 
computadora o al enchufe adecuado. El indicador de 
carga LED se encenderá en rojo, apagándose cuando 
esté completamente cargado.

SUGERENCIA: Use un guijarro portátil de Veho (https://bit.
ly/2lJLEoQ) para cargar el dispositivo mientras lo usa lejos 
de un zócalo.

Con el microscopio apagado, inserte la tarjeta 
microSD (1), es posible que deba volver a formatear 
la tarjeta que se realiza dentro de la configuración 
del microscopio.

A continuación, enchufe el control remoto en el 
puerto correcto (2) y encienda el microscopio. 
Mantenga presionado el botón de encendido (3) 
durante aproximadamente 1 segundo.

Para apagar el microscopio, presione y mantenga 
presionado el botón de encendido, también durante 
aproximadamente 1 segundo.

Cargando el microscopio

2

3

1

9

Empezando
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Captura y reproducción

En el control remoto, seleccione el modo de foto o 
video (1). Para capturar una imagen o material de 
archivo, presione el botón “Capturar” (2). Puede 
reproducir imágenes y videos grabados presionando 
el botón ‘Reproducir’ (3), usando las teclas de flecha 
para desplazarse por la lista.

En primer lugar, asegúrese de que la pantalla LCD 
está abierta. Para enfocar el microscopio, gire la 
rueda de enfoque en la parte frontal del microscopio; 
en el sentido de las agujas del reloj para acercar o en 
sentido contrario para alejar. Podrá ver en la pantalla 
LCD abatible si el DX-3 está enfocado.

Usando el zoom

Para acercar y alejar, use el interruptor de función 
de zoom ubicado en el costado del control remoto. 
Esta función funciona en el modo de vista previa, 
antes de capturar una imagen, y también durante la 
reproducción de imágenes.

1 2 3

Usando el control remoto Enfocando el microscopio
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Salida de HDMI y TV

El DX-3 tiene salidas HDMI (1) y TV (2) para que 
pueda experimentar un directo directamente a la 
pantalla de su televisor o monitor de computadora.

Use cualquiera de los cables HDMI o TV 
suministrados para conectar el microscopio a su TV 
o monitor. Cuando se ve a través de un televisor, la 
vista en vivo debe aparecer una vez que se hayan 
ajustado los ajustes de Fuente. Si lo está viendo a 
través de un monitor de computadora, el monitor 
debe tener el alcance predeterminado, o puede que 
necesite ajustar la configuración de fuente en el 
monitor.

1

2

Para descargar imágenes y secuencias de video en 
su computadora desde el DX-3 use el cable USB 
suministrado, usando el puerto DC / USB. Esto 
le permitirá acceder a sus archivos en la tarjeta 
microSD.

También puede usar un lector de tarjetas para 
acceder a los archivos en la tarjeta microSD.

Descargando archivos
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Cuando use el DX-3 en el modo de telescopio, recomendamos usar un trípode 
de cámara para evitar sacudidas. Seleccione el modo de telescopio en el menú 
de configuración, como se describe en la sección ‘Guía de configuración y 
menú’.

Enfocando el telescopio con la “Rueda de enfoque”, ajústelo hasta lograr el 
resultado deseado. Puede usar la ‘Función de zoom’ en el control remoto para 
acercar o alejar la imagen, use el botón ‘Capturar’ en el control remoto para 
grabar una imagen.

Guía de menú y configuración Usando como un telescopio

Para ver la configuración presione el botón  (configuración). Use las 
flechas p(arriba) y q(abajo) para navegar a través de las opciones, cuando 
encuentre la configuración que desea ver, presione OK.

Para editar una configuración, use las flechas p (arriba) y q(abajo) para 
seleccionar su elección y confirme presionando OK. Salga de la configuración 
presionando el botón  (configuración) una vez más.

A continuación hay una lista de opciones de menú:

Idiomas

Modo microscopio / telescopio

Resolución de fotos

Captura de lapso de tiempo

Resolución de video

Exposición

Fecha y hora

Sello de la fecha

Salida de TV

Grabación en bucle

Apagado automático

Formatear tarjeta microSD

Configuración por defecto

Versión
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Usando el software

Capture una foto fija o una secuencia 
de video en cualquier momento al 
usar el microscopio, use los iconos o el 
menú desplegable dentro del software 
PortableCapture HD.

La configuración y las preferencias 
también se pueden ajustar dentro del 
software, que incluyen:

n	 Resolución

n	 Fecha y hora

n	 Lenguaje de interfaz

n	 Modo de pantalla completa

n	� Temporizador para captura  
de foto / video

Calibración 

Asegúrese de que “Mostrar cruce” esté 
encendido, vaya a “Opciones > Guía XY > 
Activar / Desactivar”.

El microscopio pasará de forma 
predeterminada al cruce “On”, le 
recomendamos que lo deje encendido.

Paso 1 Enfoque el microscopio en la regla de 
calibración suministrada, ajuste la rueda de 
aumento hasta que la imagen sea clara. Tome 
una fotografía del área seleccionada cuando 
las líneas de la regla sean paralelas a las guías 
XY azules, como se muestra en la imagen.

Paso 2 Haga doble clic en la imagen capturada 
para ingresar a la interfaz de medición.

Calibración y mediciones
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Paso 3 Una vez que la imagen está 
abierta, haga clic en el icono de 
calibración. Usando el mouse, haga clic 
en los puntos de inicio y final; debes 
saber la distancia entre los puntos 
(usando la regla). Aparecerá un cuadro 
de diálogo, ingrese el valor exacto de la 
medición en ‘Dimensión real’. El software 
calibrará automáticamente la tasa de 
aumento. Haga clic en “Aceptar” y la tasa 
de aumento ajustada se mostrará en la 
esquina superior derecha.

Paso 4 Ahora, usando ‘Cualquier línea de 
ángulo’, debajo del icono de medición, 
mida la misma distancia nuevamente. 
Si el valor medido es aproximadamente 
el mismo que el valor real, entonces la 
calibración ha sido exitosa.

Mediciones 

Haga doble clic en la imagen para ingresar 
a la interfaz de medición. Debajo del ícono 
“Medición”, elige cualquiera de las siguientes 
opciones para medir.

Medición de cualquier línea de ángulo 
Haga clic y mantenga presionado desde un 
punto y arrastre hasta el siguiente punto, 
luego suelte.

Medición de línea continua Le permite 
medir cualquier longitud continua. Haga clic, 
mantenga presionado y arrastre de un punto 
a otros puntos, luego suelte.

Medición del círculo del radio Haga clic, 
mantenga y extienda hasta el radio elegido. 
Se calculará el radio, la circunferencia y el 
área del círculo.
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Medición del diámetro del círculo 
Haga clic, mantenga y extienda hasta 
el diámetro elegido. Se calculará el 
diámetro, la circunferencia y el área del 
círculo.

Medición del ángulo de tres puntos 
Seleccione cualquiera de los tres puntos, 
los valores de los ángulos se calcularán y 
mostrarán.

Cambio de calibracion 

Utilice los siguientes pasos para cambiar la configuración 
de calibración.

1.	� Haga doble clic para abrir la imagen, haga clic en 
el ícono “Calibración” y seleccione “Restablecer 
aumento” y luego “Restablecer aumento de imagen”. 
A continuación, vuelva a iniciar la calibración.

2.	� Cambie la tasa de aumento y capture varias imágenes, 
haga clic en la imagen para ingresar a la interfaz de 
medición. Seleccione ‘Configurar ampliación’ y luego 
‘Configurar ampliación de imagen’; aparecerá un 
cuadro de diálogo; ingrese la tasa de magnificación 
elegida y haga clic en “Aceptar”.

3.	� Si desea utilizar la misma tasa de ampliación 
para capturar imágenes, haga clic en “Establecer 
ampliación” y luego en “Establecer aumento de 
captura” para guardar la configuración. Todas las 
imágenes utilizarán la misma tasa de aumento.
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Puede anotar las imágenes capturadas 
usando el dibujo o agregar características 
de texto; Esto es útil cuando se usa para 
un análisis posterior.

1. 	� Haga clic en el icono de lápiz para 
que aparezca la lista desplegable de 
dibujos. Seleccione su herramienta 
preferida y comience a dibujar en la 
imagen.

2. 	� Haga clic en el ícono de texto 
para agregar escritura a su 
imagen capturada. Desde el menú 
desplegable, seleccione su fuente, 
tamaño y color de texto preferidos.

Añadiendo dibujo y texto Presupuesto

Sensor de imagen	 3,5 megapíxeles

Resolución de la foto	 3MP, 5MP, 8MP, 12MP

Resolución de video	 Full HD 1080p

Rango de enfoque	 10 mm a 50 mm

Relación de ampliación	 10x o 220x (zoom digital 2000x)

Formato de video	 AVI

Formato de foto	 JPEG

Fuente de luz	 8 LEDs (brillo ajustable)

Pantalla LCD	 2.4“ LCD

Memoria	 Tarjeta microSD (hasta 128GB)

Salida de video	 HDMI / TV / USB

Fuente de alimentación	 Batería incorporada de 800 mAh o 5 VCC desde el puerto USB

Tiempo de trabajo de la batería	 1,5 horas

Tiempo de carga de la batería	 3 horas

Requisitos del sistema	 Windows 7/8/10, Mac OS 10.5-10.13

Idiomas	� Inglés, Alemán, Francés, Español, Ruso, Italiano, Portugués, Holandés, Polaco,  
Japonés, Coreano, Chino

Software de paquete	 PortableCapture HD (con medición para Win / Mac)
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	 Problema	 Solución 

	 Captura de fotos o video es borroso	 La imagen no está enfocada, corríjala girando la rueda de enfoque. 
	 o inestable	� Utilice el soporte del microscopio al capturar imágenes para evitar 

sacudidas.

	 El microscopio no se enciende	� Cargue la batería, asegúrese de que el adaptador de corriente esté 
correctamente conectado.

	 Las imágenes capturadas por el telescopio 	 Utilice el modo de microscopio para ver imágenes de HDMI o TV.  
	 se invierten cuando se ven desde el modo 	 El modo Telescopio invertirá imágenes en HDMI o TV. 
	 HDMI o TV

	 El microscopio se ha congelado o	 Presione el botón de encendido durante 3 segundos, esto forzará 
	 no se apaga	 el apagado del microscopio. Ahora puede reiniciar el microscopio.

	 Cómo obtener los mejores resultados	 Amplíe digitalmente su imagen de vista previa con la función de 
	 de enfoque	 zoom, ahora ajuste la rueda de enfoque.

	 La pantalla está en blanco	� Asegúrese de que la alimentación esté encendida o que la batería  
esté cargada. Compruebe que el elemento que desea ver esté 
colocado correctamente debajo de la lente.

	 La pantalla se ilumina sin imagen	 Compruebe que la lente está enfocada.

	 La imagen se ve manchada o borrosa	 Limpie la pantalla y la lente con cuidado con el paño suministrado.

	 El microscopio está conectado a un 	 Asegúrese de que la televisión esté encendida. Cambie al canal de 
	 televisor pero no aparece ninguna imagen 	 entrada apropiado en su TV. Asegúrese de que el cable de video esté 
	 en la pantalla	 correctamente conectado al puerto de salida de video del microscopio 	
		  y enchufado a la entrada de video correcta en su televisor.

	 No se puede grabar video a través de 	 La unidad no admite la grabación de video con TV. 
	 HDMI o TV 	

	 Las luces LED parpadean	� La carga de la batería es demasiado baja, cárguela con el adaptador  
de corriente.

Si esto no resuelve su problema, contáctenos a través de nuestro chat en vivo en nuestro sitio web en:

veho-world.com

Solución de problemas



En caso de que necesite ponerse en contacto con Veho para obtener asistencia  
técnica o para solucionar problemas con su microscopio Veho DX-3, comuníquese  

con nosotros a través de nuestro chat en vivo en nuestro sitio web:

veho-world.com

Apoyo


